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 現在、厚生労働省の働き方改革実現に向けた取り組みが行われております。人工心肺や

ECMO などの体外循環を担当するパーフュージョニストにおいても、過重労働を回避する

取り組みが進んでおります。海外のガイドラインではパーフュージョニストの交代に関す

る引継ぎチェックリストの導入が進んでおり、日本国内でも人工心肺操作引継ぎ時の安全

対策が必要です。 

 一般社団法人日本体外循環技術医学会では、通常１名の主操作者が行う人工心肺操作を、

食事やトイレ休憩、勤務終了時の次主操作者への引継ぎにおけるチェックリストを作成い

たしましたので、内容を各施設で取捨選択の上、ご活用いただければ幸いです。 

 なお、本チェックリストは、人工心肺を操作する全ての医療者に対して強制するものでは

なく、現在各施設で使用されている帳票の使用を制限するものではありません。また，本チ

ェックリスト使用の有無が医療訴訟の資料になるものとは想定していません。交代時には

必ず、外科医、麻酔科医、看護師に告げるようにしましょう。  
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カルテ情報（交代前に交代者が確認） 

□ □ 患者 ID 

□ □ 患者氏名 

□ □ 年齢、性別、身長、体重、体表面積 

□ □ 血液型 

□ □ 疾患名 

□ □ 感染症 

□ □ アレルギー 

□ □ 術前検査項目 

 

人工心肺記録、介助者からの情報、手術室内での確認 

□ □ 心肺装置、人工肺、回路 

□ □ 心筋保護の種類と投与方法、投与量、投与間隔 

□ □ 送脱血カニューレ 

□ □ ベントカニューレ 

□ □ 心筋保護カニューレ 

□ □ その他術野で使用しているカニューレ 

□ □ 人工心肺操作計画 

□ □ 検体検査データ（血液ガス分析、電解質、血液凝固能） 

□ □ 輸血の準備数と使用量（自己血、赤血球液、濃厚血小板、新鮮凍結血漿） 

□ □ バックアップ装置、回路 

 

主操作者からの申し送り 

□ □ 予定術式、変更術式、現在の手術の進行状況、今後の展開 

□ □ 薬剤使用状況（循環作動薬、抗生剤など） 

□ □ 人工肺の状態（ガス交換能、圧力損失など） 

□ □ 各時間経過（人工心肺時間、大動脈遮断時間、次の心筋保護までの時間） 

□ □ 送脱血の状況 

□ □ 体液バランス 

□ □ 尿量 

□ □ 灌流量、バイタルサイン 

□ □ 特殊な灌流（分離送血、逆行性灌流など） 

□ □ 目標温度と温度変化（測定サイト、反応性） 

□ □ ブラッドマネジメント（輸血基準、血液ガス、凝固能、出血、残血処理など） 

□ □ 手術チームへの報告 


